 Nume student si grupa L3 PARAMETRI BOBINELORELOR DEPENDENTA PARAMETRILOR DE FRECVENTA Scopul lucrarii: (se formuleaza in baza materialului de studiu si a activitatii practice desfasurate) - Probleme parcurse: 1 Identificarea tipurilor de bobine din punct de vedere constructiv - se noteaza denumirile si tipurile de aparate utilizate; - se identifica diferite tipuri de bobine din punct de vedere constructiv (cu si far miez, reglabile sau nu, tip de bobinaj, tip de miez, carcasa, ecran, etc ); - pentru 2 - 3 bobine se masoara valoarea inductantei proprii Ls, rezistenta Rs si capacitate parazita Cp, folosind puntea RLC 2 Masurarea parametrilor bobinei (Ls, Rs, Cp) la diferite frecvente - se vor alege 2 la 3 bobine diferite din tipurile avute la dispozitie; - folosind puntea RLC se masoara pentru fiecare tip de bobina parametri specificati in tabelul 1 - (Ls, Rs, Cp ) pentru schema echivalenta (schema data in materialul de studiu), la diferite frecvente de masura ale puntii f (100Hz, 1kHz, 10kHz si 100kHz) Recomandam a se efectua la minim 2 frecvente de lucru (120Hz si 1KHz) in functie de tipul de aparat; - se completeza tabelul: Tabelul 1 Nr Tip bobina (Cod) f [Hz, kHz] Ls [H] Rs[?] Cp[F] Q Observatii [natura miez, forma, tip bobinaj, etc] 1 2 3 - se calculeaza factorul de calitate Q pentru fiecare bobina si pentru fiecare frecventa de masura (vezi relatia - 6 - din materialul de studiu); - se reprezinta caracteristica factorului de calitate functie de frecventa Q = f(f) pentru bobinele studiate; - se desprind observatii si concluzii cu privire la dependenta parametrilor masurati si ai celor calculati in functie de frecventa de masura 3 Determinarea variatie permaebilitatii magnetice echivalente µe in functie de frecventa f de masura pentru bobinele cu miez toroidal - se masoara pentru un numar de 2 - 3 bobine cu miez toroidal, avute la dispozitie, inductanta Lm la minim doua frecvente de masura (120Hz si 1KHz), in functie de aparat si se trec in tabelul 2; Tabelul 2 Nr Parametri constructivi ai bobinei f [Hz, kHz] Lm L0 µe Observatii D d h N 1 2 - se calculeaza pentru fiecare bobina masurata inductanta fara miez Lo (vezi relatia - 8 - din materialul de studiu) cunoscand parametri constructive ai bobinelor (diametrul interior si exterior al miezului toroidal - D si - d -, grosimea - h - acestuia si numarul de spire - N -al bobinei) - se calculeaza permeabilitatea magnetica echivalenta a miezului µe la frecvntele de masura (vezi relatia - 7 - din materialul de studiu); - se reprezinta caracteristica permeabilitate magnetica echivalenta in functie de frecventa µe = f(f) pentru bobinele studiate 4 Concluzii generale desprinse din determinarile experimentale - tipuri si domenii de utilizare, interpretari asupra dependentei de frecventa a Q, si a µe influenta parametrilor Cp, Rs , etc 5 Raspuns la intrebari (vezi materialul documentar): Nota: In toate cazurile Concluziile sunt personale, scurte si se refera la scopurile si problemele studiate 